[bookmark: _Hlk84430164]ANNEX 5 DE CUMPLIMENTACIÓ DE CRITERIS NO PREU



ALTRES CRITERIS QUALITATIUS. Fins a 60 punts:


· [bookmark: _Hlk80360497]Ventilador electrònic amb capacitat de funcionar sense gas motriu per al seu funcionament, de tipus pistó o turbina. 
· Si = 10 punts
· NO = 0 punts

RESPOSTA:


· Ventilador electrònic amb capacitat de funcionar amb aire ambient en casos d’emergència com fallida de subministrament de central de gasos i absència d’ampolles de reserva. Garantint així la ventilació del pacient sense elements addicionals externs.

· Si = 10 punts
· NO = 0 punts

RESPOSTA:


· Sistema de ventilació manual d’emergència en situació d’equip apagat amb possibilitat d’administrar agent halogenat

· Si = 10 punts
· NO = 0 punts

RESPOSTA:


· Incorporació de tecnologia RFID que ofereixi funcions de seguretat avançades pel pacient.

· Si = 10 punts
· NO = 0 punts


RESPOSTA:


· Eines de predicció d'agent halogenat i FiO2

· Si = 5 punts
· NO = 0 punts

RESPOSTA:


· Gamma alta: Test automàtic de l’equip sense intervenció de l’usuari i programable per realitzar el test de forma completament autònoma a l’hora i dia programat. 
Gamma mitja: Test automàtic de l’equip sense intervenció de l’usuari  

· Ambdós equips (Gamma alta i gamma mitja) Si = 10 punts
· NO = 0 punts


RESPOSTA:

· Mòdul de transport amb pantalla i pes inferior a 1 kg dels monitors
· Si = 5 punts
· NO = 0 punts

RESPOSTA:


S’ha de justificar la resposta i indicar el número de la pàgina de la fitxa tècnica on es pot corroborar el criteri.
